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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556002-N-2020

Data: 30/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 97789300000000,

ul. ul. H. Kamieńskiego  , 51-124  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 254 375,

e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.

Adres strony internetowej (url): http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG z ramieniem C zwanego

dalej „urządzeniem medycznym” do siedziby Zamawiającego. 2. Szczegółowe wymagania

dotyczące minimalnych parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawiera

Załącznik nr 1.1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę, instalację oraz

uruchomienie urządzenia medycznego określonego w załączniku nr 1.1 do SIWZ 2) udzielenia

instruktażu w zakresie obsługi wyrobu medycznego o którym mowa w ust. 1, w jednym, dwóch lub

trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu



instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. 3) Zamawiający wymaga również pełnego wdrożenia,

instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonej licencji z systemami informatycznymi

Zamawiającego a także dostarczenia odpowiednich licencji o, ile będą potrzebne do

prawidłowego przesyłania danych ze wskazanego aparatu. Zamawiający dysponuje następującymi

systemami specjalistycznymi: • PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp. z o.o. • HIS AMMS v.

5.26.2.02 firmy Asseco Sp. z o.o. przywołane oprogramowania są zgodne z wymaganiami

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz.

2069).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG z ramieniem

C zwanego dalej „urządzeniem medycznym” do siedziby Zamawiającego. 2. Szczegółowe

wymagania dotyczące minimalnych parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu

zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę,

instalację oraz uruchomienie urządzenia medycznego określonego w załączniku nr 1.1 do SIWZ

2) udzielenia instruktażu w zakresie obsługi wyrobu medycznego o którym mowa w ust. 1, w

jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-16, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-17, godzina: 09:00,


